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测角仪检定规程

1 范围

本规程适用于以度盘作为圆分度标准器的测角仪首次检定、后续检定和使用中的检

验。

2 概述

测角仪由圆分度标准器、轴系、照准、读数系统及工作台等部分组成,主要用于测

量由反射平面构成的水平方向角度。

3 计量性能要求

测角仪准确度等级分为1″级、2″级、5″级和10″级。各等级的示值误差、测角重复

性、测微器行差以及空程等要求列于表1。
表1 (″)

准确度等级 示值误差 测角重复性 (k=1) 测微器行差 测微器空程

1″级 ≤1 ≤0.1 ≤0.2 ≤0.2

2″级 ≤2 ≤0.2 ≤0.5 ≤0.5

5″级 ≤5 ≤0.5 ≤1.0 ≤1.0

10″级 ≤10 ≤1.0 ≤2.0 ≤2.0

4 通用技术要求

4.1 外观及各部分相互作用

4.1.1 测角仪外表不应有碰伤、锈蚀和划痕,涂层表面不应有脱落现象。

4.1.2 各光学系统成像应清晰,无霉蚀、污点等缺陷,照明应均匀。

4.1.3 度盘、测微器、读数显微镜和照准系统等均不应有断线、脱色等缺陷。

4.1.4 工作台表面不应有毛刺。用刀口尺检查工作台表面的平面度时,其中部不允许

凸出。

4.1.5 测角仪各可动部分均应在规定范围内平稳地移动或转动;各锁紧部分的作用应

切实有效。

4.1.6 测角仪应标有制造厂名 (或厂标)出厂编号及 标志。

4.2 光学系统各部分相互位置

4.2.1 望远镜 (或自准直望远镜,下同)和平行光管中的光轴应处于共面位置。

4.2.2 望远镜及平行光管中十字线的竖线应平行于主轴旋转轴线。
1
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