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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由全国刑事技术标准化技术委员会毒物分析分技术委员会(SAC/TC179/SC1)提出并

归口。
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生物样品血液、尿液中乙醇、甲醇、正丙
醇、乙醛、丙酮、异丙醇和正丁醇的顶空-

气相色谱检验方法

1 范围

本标准规定了生物样品血液、尿液中乙醇、甲醇、正丙醇、乙醛、丙酮、异丙醇和正丁醇的顶空-气相

色谱(HS-GC)检验方法。
本标准适用于生物样品血液、尿液中乙醇、甲醇、正丙醇、乙醛、丙酮、异丙醇和正丁醇的定性及定量

分析。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T6682—2008 分析实验室用水规格和试验方法

GA/T122 毒物分析名词术语

3 术语和定义

GA/T122 界定的术语和定义适用于本文件。

4 原理

利用此类化合物的易挥发性,用顶空-气相色谱/氢火焰离子化检测器(HS-GC/FID)进行检测;经
与平行操作的对照品比较,以保留时间进行定性分析;以峰面积为依据,采用内标法或外标法定量测定。

5 试剂、仪器及材料

5.1 试剂

本标准所用试剂除另有说明外均为色谱纯,试验用水为二级水(见GB/T6682—2008规定):

a) 乙醇;

b) 甲醇;

c) 正丙醇;

d) 乙醛;

e) 丙酮;

f) 异丙醇;

g) 正丁醇;

h) 叔丁醇;
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