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直流高压分压器检定规程

1 范围

本规程适用于测量电压高于1000V、用于测量直流高电压的直流高压分压器的首

次检定、后续检定和使用中检验。

2 引用文献

JJF1001—1998 《通用计量术语及定义》

GB/T16927—1997 《高电压试验技术》
使用本规程时应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 概述

直流高压分压器是用于测量直流高电压的测量装置,它可将被测直流高电压按一定

的比例转换为可以用低压直流电压表直接测量的直流电压。它由高压臂和低压臂组成,
高压臂通常由多个电阻串联组成,其工作原理如图1所示。

图1 直流高压分压器工作原理图

R1—高压臂等效电阻;

R2—低压臂等效电阻;

U1—被测直流高电压;

U2—直流高压分压器低压输出端输出电压。

则 U1=
R1+R2

R2
U2

=KU2

  式中:

K=
R1+R2

R2
为直流高压分压器的分压比。
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