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本标准是对
1-

#

2%('!

$

!+(%

%模拟计数率表特性和测试方法&!以下简称原标准"的修订'原标

准在参考
34.'&)

(

!+*+

%模拟计数率表特性和测试方法&的基础上)总结国内模拟计数率表多年科研工

作的实践和经验而编写'

本标准保留了原标准对
34.'&)

(

!+*+

的参考)即有关模拟计数率表的特性和测试方法的基本内

容)但进行了必要的补充和修改'

本标准对原标准的重要补充和修改如下(

$$$增加第
"

章*规范性引用文件+)引用合适的有关国家标准,

$$$术语和定义按
1-

#

2%+')$'

%核科学技术术语
!

核仪器仪表&规范化)例如)取消*第二工作误

差+)将*稳定时间+改为*建立时间+-*变动量+改为*影响量误差+,

$$$将*制造商指定+或*制造商与用户商定+的内容改为*由产品标准等技术文件规定+,

$$$将线性率表有关变量的符号均增加下标*

!

+)而对数率表则增加下标*

"

+,

$$$第
'

章*电磁干扰+的
'$!

*对电磁噪声的敏感性+增加
'$!$%

*有关率表电磁环境条件的其他试

验方法由产品标准等技术文件按
1-

#

2!!'(%

予以规定'+,

$$$第
'

章*电磁干扰+的
'$#

改为*保护措施+)并增加*有关率表安全要求的其他试验方法由产品

标准等技术文件按
1-

#

2!+''!$!

予以规定'+,

$$$第
*

章改为*其他环境试验+)内容为*除上述环境试验外其他环境条件的试验方法)例如)湿

热-振动-冲击和包装运输等)由产品标准等技术文件按
1-

#

2(++#

予以规定'+,

$$$增加*电源电压变化和环境温度变化的简便试验方法+)即
&$!&$*

-

&$!'$'

和附录
/

,

$$$第
+

章*可靠性+试验方法提供
45

#

2%#'

$

!+(+

%核仪器可靠性试验&,

$$$删去*不确定度+的术语和计算方法,

$$$按
1-

#

2!$!

并对照
34.'&)

(

!+*+

进行的格式和文字修改)包括第
!

章改为*范围+)并改写

其内容'

本标准的附录
,

和附录
/

是资料性附录)附录
-

和附录
.

是规范性附录'

本标准由中国核工业集团公司提出'

本标准由全国核仪器仪表标准化技术委员会归口'

本标准起草单位(核工业标准化研究所-中国辐射防护研究院'

本标准主要起草人(熊正隆-张凤翔-黄欣'

1-%('!

于
!+(&

年
!

月首次发布)本次修订为第一次修订'

!

!"

!

#!"#$

"

%&&"



模拟计数率表
!

特性和测试方法

$

!

范围

本标准规定了表示模拟计数率表工作性能的常用术语和特性)并建立一套验证其特性的测试方法'

本标准适用于普通测量范围!

)$!6

7!

%

!)

'

6

7!

"内的线性模拟计数率表和对数模拟计数率表'模

拟计数率表!以下可简称率表"可以是单独的仪器或是其他仪器的一部分'

%

!

规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款'凡是注日期的引用文件)其随后所有

的修改单!不包括勘误的内容"或修订版均不适用于本标准)然而)鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本'凡是不注日期的引用文件)其最新版本适用于本标准'
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核仪器环境条件与试验方法
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核仪器电磁环境条件与试验方法
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核仪器及系统安全要求
!

第
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部分(通用要求
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核仪器可靠性试验
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术语和定义
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确立的术语和下列术语适用于本标准'

'$$
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仪器

'$$$$

.计数/率表 .

$%&'()'
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/

+,(-.-(-+

连续指示平均计数率的仪器!

8

99

8:8;<6
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注(例如(

$$$模拟.计数/率表,

$$$数字.计数/率表,

$$$线性.计数/率表,

$$$对数.计数/率表,

$$$差分线性.计数/率表'

'$$$%

模拟计数率表
!

,',/%

*

&-+,(-.-(-+

能提供模拟输出信号的率表'

'$$$'

线性计数率表
!
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输出模拟指示正比于计数率的率表'
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对数计数率表
!
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输出模拟指示正比于计数率对数的率表'
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指定给仪器的测量-观察-输入或设定的量值范围'
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