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在线分析仪器系统通用规范

1 范围

本标准规定了在线分析仪器系统的术语和定义、系统组成、要求与试验方法、标志、包装、运输和

储存。
本标准适用于气体和液体在线分析仪器系统。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB3836(所有部分) 爆炸性气体环境用电气设备

GB/T4208 外壳防护等级(IP代码)

GB/T11606 分析仪器环境试验方法

GB/T12519 分析仪器通用技术条件

GB/T18268.1 测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第1部分:通用要求

GB/T18403.1—2001 气体分析器性能表示 第1部分:总则

GB/T19768—2005 过程分析器试样处理系统性能表示

GB/T20245.1—2006 电化学分析器性能表示 第1部分:总则

GB/T25844—2010 工业用现场分析小屋成套系统

GB/T25923 在线气体分析器 技术条件

GB/T25924 在线气体分析器 试验方法

GB/T29812—2013 工业过程控制 分析小屋的安全

GB/T29814—2013 在线分析器系统的设计和安装指南

GB50058—2014 爆炸危险环境电力装置设计规范

GB50160 石油化工企业设计防火规范

GB50493 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范

GB/T34065—2017 分析仪器的安全要求

HJ/T76 固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法(试行)

HJ/T212 污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准

HJ/T353 水污染源在线监测系统安装技术规范(试行)

HJ/T354 水污染源在线监测系统验收技术规范(试行)

HJ477 污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪技术要求

HJ653 环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)连续自动监测系统技术要求及检测方法

HJ654 环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统技术要求及检测方法

JJF1024—2006 测量仪器可靠性分析

SH/T3126—2013 石油化工仪表及管道伴热和绝热设计规范

SH/T3174 石油化工在线分析仪系统设计规范

ISO15839:2003 水质 在线传感器/分析设备 规范和性能测试(Waterquality—On-linesen-
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