
书书书

犐犆犛７９．０６０．０１
犅７０

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

犌犅／犜２３８２５—２００９

人造板及其制品中甲醛释放量测定

气体分析法

犠狅狅犱犫犪狊犲犱狆犪狀犲犾狊—犇犲狋犲狉犿犻狀犪狋犻狅狀狅犳犳狅狉犿犪犾犱犲犺狔犱犲狉犲犾犲犪狊犲—

犌犪狊犪狀犪犾狔狊犻狊犿犲狋犺狅犱

（ＩＳＯ／ＦＤＩＳ１２４６０３：２００８，Ｗｏｏｄｂａｓｅｄｐａｎｅｌｓ—Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎ

ｏｆｆｏｒｍａｌｄｅｈｙｄｅｒｅｌｅａｓｅ—Ｐａｒｔ３：Ｇａｓａｎａｌｙｓｉｓｍｅｔｈｏｄ，ＭＯＤ）

２００９０５１２发布 ２００９１１０１实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发 布



书书书

前　　言

　　本标准修改采用ＩＳＯ／ＦＤＩＳ１２４６０３：２００８《人造板甲醛释放量测定　第３部分：气体分析法》（英

文版）。

本标准根据ＩＳＯ／ＦＤＩＳ１２４６０３：２００８重新起草。为了便于比较，在附录Ａ中给出了本国家标准条

款和国际标准条款的对照一览表。在附录Ｂ中给出了技术性差异及原因的一览表以供参考。

本标准在修改采用国际标准时，技术性差异用垂直单线标识在它们所涉及条款的页边空白处，勘误

性修改用双垂线标识在它们所涉及条款的页边空白处。

为了便于使用，本标准还做了下列编辑性修改：

ａ）　用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”；

ｂ）　删除国际标准的前言、摘要。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ均为资料性附录。

本标准由国家林业局提出。

本标准由全国人造板标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１９８）归口。

本标准负责起草单位：中华人民共和国江苏出入境检验检疫局。

本标准参加起草单位：中国林业科学研究院木材工业研究所、中华人民共和国广东出入境检验检疫

局、上海市纺织科学研究院、南京林业大学、上海市建筑科学研究院（集团）有限公司、四川升达林业产业

股份有限公司。

本标准主要起草人：卢志刚、杨帆、张剑、李翔、朱海欧、周明辉、黄河浪、夏志明、张治宇、向中华。
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人造板及其制品中甲醛释放量测定

气体分析法

１　范围

本标准规定了人造板及其制品中甲醛释放量的气体分析测定方法。

本标准适用于人造板及其制品中甲醛释放量的测定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ６０１　化学试剂　标准滴定溶液的制备

ＧＢ／Ｔ６６８２　分析实验室用水规格和试验方法（ＧＢ／Ｔ６６８２—２００８，ＩＳＯ３６９６：１９８７，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１７６５７　人造板及饰面人造板理化性能试验方法

ＩＳＯ１６９９９　人造板　取样和制样

３　原理

将已知表面积的试件放入规定温度、湿度、压力和空气流量的测试室中，试件在测试室中释放的甲

醛气体与空气充分混合，并被与测试室相连接的吸收瓶中的吸收液充分吸收。以分光光度法测定吸收

液中甲醛浓度。根据吸收液中甲醛浓度、吸收时间和试件的暴露面积计算甲醛释放量，单位用

ｍｇ／（ｍ
２·ｈ）表示。

４　试验材料

除非另有说明，所用试剂均为分析纯，所用水至少达到ＧＢ／Ｔ６６８２规定的三级纯度蒸馏水或去离

子水的要求。标准溶液的制备按ＧＢ／Ｔ６０１执行。

４．１　乙酰丙酮溶液：量取４ｍＬ乙酰丙酮（戊烷２，４二酮，Ｃ５Ｈ８Ｏ２）加入到１０００ｍＬ容量瓶中，用水稀

释并定容至刻度线。

４．２　乙酸铵溶液：称取２００ｇ乙酸铵（Ｃ２Ｈ３Ｏ２ＮＨ４），水溶解后移入１０００ｍＬ容量瓶中，以水稀释并定

容至刻度线。

注：市场上购买的溶液只要具备相同的结果也可以采用。

４．３　碘（Ｉ２）标准溶液：０．０５ｍｏｌ／Ｌ。

注：用前标定。

４．４　硫代硫酸钠（Ｎａ２Ｓ２Ｏ３）标准溶液：０．１ｍｏｌ／Ｌ。

注：用前标定。

４．５　氢氧化钠（ＮａＯＨ）标准溶液：１ｍｏｌ／Ｌ。

注：用前标定。

４．６　硫酸（Ｈ２ＳＯ４）标准溶液：１ｍｏｌ／Ｌ。

注：用前标定。

４．７　可溶性淀粉溶液：质量浓度１０ｋｇ／ｍ
３。

４．８　甲醛（ＣＨ２Ｏ）：浓度３５％～４０％。

１

犌犅／犜２３８２５—２００９



 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after current page
     页数: 1
     与当前相同
      

        
     1
     1
     1
     338
     258
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: fix size 8.268 x 11.693 inches / 210.0 x 297.0 mm
     Shift: 无
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
            
       D:20090818111916
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Tall
     1
     0
     No
     417
     250
    
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     Uniform
     0.0000
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     1
     17
     16
     17
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





