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引  言

JJF1104《国家计量检定系统表编写规则》、JJF1001《通用计量术语及定义》、

JJF1059.1《测量不确定度评定与表示》共同构成本检定系统表制定的基础性系列

规范。
本检定系统表为首次发布。
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太赫兹辐射功率计量器具

检定系统表

1 范围

本检定系统表适用于太赫兹辐射功率计量器具的量值传递和量值溯源。它规定了太

赫兹辐射功率国家基准的用途、基准的基本组成、基准的技术指标,太赫兹辐射功率标

准的基本组成、工作量程和测量不确定度,向不同准确度等级太赫兹功率计传递量值的

程序。

2 计量基准

2.1 太赫兹辐射功率基准

太赫兹辐射功率基准用于复现、保存和传递太赫兹辐射功率单位,是国家太赫兹辐

射功率量值的最高标准。太赫兹辐射功率基准通过定期的量值复现和参加国际比对保证

量值的准确可靠。太赫兹辐射功率基准器复现的太赫兹功率单位采用直接比较法实现向

太赫兹辐射功率工作基准的量值传递。

2.1.1 太赫兹辐射功率基准的组成包括:

a)太赫兹辐射功率基准器;

b)太赫兹辐射功率基准量值传递装置。

2.1.2 太赫兹辐射功率基准器的技术指标包括:

a)功率范围:(0.1~200)mW;

b)频率范围:(0.1~3.2)THz;

c)测量不确定度:Urel=2% (k=2)。

2.1.3 太赫兹辐射功率基准量值传递装置的技术指标包括:

a)功率范围:(0.1~20)mW;

b)频率范围:(0.1~3.2)THz;

c)测量不确定度:Urel=3% (k=2)。

2.2 太赫兹辐射功率工作基准

太赫兹辐射功率工作基准用于将太赫兹辐射功率基准量值传递到太赫兹辐射功率标

准。太赫兹辐射功率工作基准采用直接比较法、标准衰减器法、频率吸收比测量法实现

向太赫兹功率标准的量值传递。

2.2.1 太赫兹辐射功率工作基准的组成包括:

a)太赫兹辐射功率工作基准器;

b)太赫兹辐射功率工作基准量值传递装置;

c)太赫兹功率衰减器;

d)太赫兹频率吸收比测量装置。

2.2.2 太赫兹辐射功率工作基准器的技术指标包括:
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