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齿轮齿距测量仪校准规范

1 范围

本规范适用于相对法自动和半自动齿轮齿距测量仪的校准。

2 引用文献

本规范引用下列文献:

JJF1001—1998 通用计量术语及定义

JJF1059—1999 测量不确定度评定与表示

JJF1094—2002 测量仪器特性评定

GB/T10095.1—2001 渐开线圆柱齿轮 精度 第1部分

JJG1008—2006 标准齿轮检定规程

使用本规范时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 概述

相对测量法测量齿轮齿距的仪器,采用双测头结构,以被测齿轮的任一齿距 (或

K 个齿距)作为齿距初值,依次对齿轮其他齿距 (或K 个齿距)进行比较测量,从而

得到其他齿距 (或K 个齿距)相对于齿距初值的偏差,利用圆周封闭特性得到各齿距

偏差。其测量原理如图1所示。

图1 相对法测量原理

1—被测齿轮;2—定位测头;3—活动测头;4—指示表
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