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直流比较仪式电桥检定规程

1 范围

本规程适用于直流电流比较仪初、次级磁势平衡和初、次级两电阻上电势平衡的条

件下,测量电阻或电阻比的电桥,即直流比较仪式电桥 (以下简称比较仪式电桥或电

桥)的首次检定、后续检定和使用中检验;也适用于多功能直流比较仪的电桥部分。
本规程不适用于直流比较仪式测温电桥和全自动直流比较仪式电桥的检定。

2 引用文献

JJG166—1993 直流电阻器检定规程

JJG2051—1990 直流电阻计量器具检定系统

GB/T3930—2008 测量电阻用直流电桥

JJF1002—1998  国家计量检定规程编写规则

JJF1059—1999  测量不确定度评定与表示

使用本规程时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 概述

比较仪式电桥是在直流电流比较仪磁势平衡时,通过调节比较仪初级或次级匝数,
从而准确调节初级被测电阻和次级标准电阻上的电流比,达到两电阻上电压平衡,使电

阻比等于匝数比,依此进行高精度电阻比较测量的仪器。
比较仪式电桥与通常的直流电阻电桥一样,都是测量电阻的比较仪器,但作用原理

不同,其不同点是:比较仪式电桥以补偿测量法代替了后者的电桥测量法,彻底地克服

了电位引线电阻和端钮接触电阻的影响,并且便于进行不同标称值电阻的比较测量 (过
渡传递);前者以磁势平衡为前提,用匝数比代替了后者的电阻比,从而获得更高的准

确度。比较仪式电桥原理线路如图1所示,工作原理如下:

a.磁势平衡

初级可变测量绕组与次级有微调的固定绕组各自流过直流电流,它们在铁芯中产生

方向相反的磁势,其磁势差由检测绕组检出,并通过手动调节跟踪及有差闭环调节系统

自动调节从动 (伺服)电源产生的次级电流,使磁势平衡,即IxWx=IsWs,所以有

Is

Ix
=Wx

Ws
。 

b.电势平衡

调节测量盘或次级微调绕组 (偏差盘),即调节Is/Ix,使检流计G指零,则Rx和

Rs上电压降相等,IxRx=IsRs,则:Is

Ix
=Rx

Rs
,

1
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