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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１９２６７《刑事技术微量物证的理化检验》分为１２个部分：

———第１部分：红外吸收光谱法；

———第２部分：紫外可见吸收光谱法；

———第３部分：分子荧光光谱法；

———第４部分：原子发射光谱法；

———第５部分：原子吸收光谱法；

———第６部分：扫描电子显微镜／Ｘ射线能谱法；

———第７部分：气相色谱质谱法；

———第８部分：显微分光光度法；

———第９部分：薄层色谱法；

———第１０部分：气相色谱法；

———第１１部分：高压液相色谱法；

———第１２部分：热分析法。

本部分为ＧＢ／Ｔ１９２６７的第１２部分。

本部分代替ＧＢ／Ｔ１９２６７．１２—２００３《刑事技术微量物证的理化检验　第１２部分：热分析法》。

本部分与ＧＢ／Ｔ１９２６７．１２—２００３相比主要变化有：

———对部分术语和定义进行了修改（本部分和ＧＢ／Ｔ１９２６７．１２—２００３的３．５、３．７、３．８）；

———对程序温度控制系统部分进行了补充和修改（本部分和ＧＢ／Ｔ１９２６７．１２—２００３的５．１．１）；

———对数据处理装置与记录显示系统部分进行了修改（本部分和ＧＢ／Ｔ１９２６７．１２—２００３的５．１．３）；

———对有载体的检材部分进行了补充（本部分和ＧＢ／Ｔ１９２６７．１２—２００３的６．１．２．２）；

———对试样量部分进行了补充修改（本部分和ＧＢ／Ｔ１９２６７．１２—２００３的７．１．４）；

———对坩埚选择部分进行了修改（本部分和ＧＢ／Ｔ１９２６７．１２—２００３的７．１．６）；

———对结果表述部分进行了补充修改（本部分和ＧＢ／Ｔ１９２６７．１２—２００３的第８章）。

本部分由中华人民共和国公安部提出。

本部分由全国刑事技术标准化技术委员会理化检验标准化分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１７９／ＳＣ４）

归口。

本部分起草单位：公安部物证鉴定中心。

本部分主要起草人：陶克明。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１９２６７．１２—２００３。
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刑事技术微量物证的理化检验

第１２部分：热分析法

１　范围

ＧＢ／Ｔ１９２６７的本部分规定了热分析的检验方法。

本部分适用于刑事技术领域中微量物证的理化检验，其他领域亦可参照使用。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ１９２６７的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ１３９６６　分析仪器术语

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ１３９６６中确立的以及下列术语和定义适用于本部分。

３．１

热分析　狋犺犲狉犿犪犾犪狀犪犾狔狊犻狊（犜犃）

在程序控制温度下，测量物质的物理性质与温度的关系的一类技术。

３．２

热重法　狋犺犲狉犿狅犵狉犪狏犻犿犲狋狉狔（犜犌）

在程序控制温度下，测量物质的质量与温度关系的技术。

３．３

微商热重法　犱犲狉犻狏犪狋犻狏犲狋犺犲狉犿狅犵狉犪狏犻犿犲狋狉狔（犇犜犌）

将热重法得到的热重曲线对温度或时间一阶微商的方法，即重量变化速率作为温度或时间的函数

被连续记录下来。

３．４

差热分析法　犱犻犳犳犲狉犲狀狋犻犪犾狋犺犲狉犿犪犾犪狀犪犾狔狊犻狊（犇犜犃）

在程序控制温度下，测量物质和参比物的温度差与温度关系的技术。

３．５

差示扫描量热法　犱犻犳犳犲狉犲狀狋犻犪犾狊犮犪狀狀犻狀犵犮犪犾狅狉犻犿犲狋狉狔（犇犛犆）

在程序控制温度下，测量输入到物质和参比物的能量差与温度关系的技术。按测量方法可分为：功

率补偿式差示扫描量热法（ＰｏｗｅｒＣｏｍｐｅｎｓａｔｉｏｎｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｌｓｃａｎｎｉｎｇ）和热流式差示扫描量热法（Ｈｅａｔ

ｆｌｕｘｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｌｓｃａｎｎｉｎｇｃａｌｏｒｉｍｅｔｒｙ）。

３．６

同时联用技术　狊犻犿狌犾狋犪狀犲狅狌狊狋犲犮犺狀犻狇狌犲狊

在程序控制温度下，对一个试样同时采用两种或多种热分析技术。例如同时进行热重测量与差热

分析。用缩写表示时，应在二者之间加一短线，例如ＴＧＤＴＡ。

３．７

串联联用技术　犮狅狌狆犾犲犱狊犻犿狌犾狋犪狀犲狅狌狊狋犲犮犺狀犻狇狌犲狊

在程序控制温度下，对一个试样同时采用两种或多种技术来进行分析，所用的仪器通过一个接口相
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