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氢原子频率标准检定规程

1 范围

本规程适用于氢原子频率标准的首次检定、后续检定和使用中检验。

2 概述

氢原子频率标准 (以下简称氢原子频标),分主动型和被动型两种:主动型的原子

谐振器是自激产生原子跃迁频率的振荡信号,如图1所示;被动型的原子谐振器是在外

界信号的激励下产生原子跃迁频率的振荡信号,如图2所示。两者都是通过一套变频锁

相系统锁定一个晶体振荡器,振荡器输出频率与原子跃迁频率具有同样的准确度,供外

界使用。
氢原子频标具有很高的稳定度和准确定,主要用在通讯、定位导航、守时授时、航

天测控及计量等领域。

图1 主动型氢原子频标

图2 被动型氢原子频标

3 计量性能要求

3.1 频率稳定度

频率稳定度要求见表1。
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