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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准使用重新起草法修改采用ISO15106-1:2003《塑料 薄膜和薄片 水蒸气透过率试验方法

 第1部分:湿度探测传感器法》。
本标准与ISO15106-1:2003相比,在结构上删除了7.4和第12章。
本标准与ISO15106-1:2003的技术性差异及其原因如下:
———删除了1范围中的“注”。为了与ISO15106转化的其他几个国家标准协调一致,以免引起

歧义。
———删除了2规范性引用文件中的ISO2528:1995。ISO2528:1995的适用范围不适用于目前的

塑料薄膜产品,且目前没有采标的国家标准。
———将7.4中内容纳入了7.2中,并将“贮水池”修改为“贮水盘”,将“气泵”修改为“气源”,同时在

测试仪结构示例图中也进行了相应修改。从而对试验仪器的要求、功能及作用的叙述更加清

晰、明确,适用性更加广泛。
本标准做了下列编辑性修改:
———将标准名称修改为《塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定 湿度传感器法》。
———将3.2中参考试验样品改译为标准膜。
本标准由中国轻工业联合会提出。
本标准由全国塑料制品标准化技术委员会(SAC/TC48)归口。
本标准起草单位:国家包装产品质量监督检验中心(天津)、济南兰光机电技术有限公司。
本标准主要起草人:韩雪山、张目清、赵江、姜允中、牛淑梅、刘季梦、王青、王振华。
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塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定
湿度传感器法

1 范围

本标准规定了一种使用湿度传感器测定塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的试验方法。
本标准适用于塑料薄膜、片材和多层复合膜水蒸气透过率的测定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T6672 塑料薄膜和薄片厚度测定 机械测量法(GB/T6672—2001,idtISO4593:1993)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
水蒸气透过率 watervapourtransmissionrate;WVTR
在特定条件下,单位时间内透过单位面积试样的水蒸气量(g)。单位表示为克每平方米24小时

[g/(m2·24h)]。

3.2 
标准膜 referencetestspecimen
采用标准膜来校准设备,标准膜可以是已知水蒸气透过率的薄膜,或是由重量法标准测试得到水蒸

气透过率的薄膜。

4 原理

用试样分隔具有规定相对湿度的低湿度腔和在已知温度下具有饱和水蒸气的高湿度腔。湿度传感

器在低湿度腔测量相对湿度,从而确定透过试样的水蒸气所引起的湿度变化,并将测量的相对湿度作为

电信号输出,记录湿度上升到预定值所需的时间,用来计算试样的水蒸气透过率。

5 试样

5.1 试样应具有代表性,厚度均匀,无褶皱、折痕、针孔等缺陷。试样面积应大于腔体的透过面积,并能

紧密地固定在两腔体之间。

5.2 除另有规定外,取3个试样测试,试样测试应同机同时进行。

5.3 按GB/T6672的规定测量试样厚度,每个试样均匀等距测量3个点。
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