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  本规程经国家质量监督检验检疫总局于2002年04月15日批准,并自

2002年07月01日起施行。
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    主要起草单位:河南省计量测试研究所

    参加起草单位:三门峡中原量仪股份有限公司

  本规程委托全国几何量工程参量计量技术委员会负责解释
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电感测微仪检定规程

1 范围

本规程适用于电感测微仪的首次检定和后续检定。

2 引用文献

JJF1001—1998通用计量术语及定义

使用本规程时,应注意使用上述引用文件的现行有效版本。

3 概述

电感测微仪是一种测量微小位移量的高准确度测量仪器,它由电感传感器 (轴向和

旁向)将被测尺寸转换成电信号,并由数字、指针或光柱将被测尺寸显示出来。电感测

微仪按显示器的不同分为数显式、指针式和电子柱式三种型式。其外形见图1、图2、
图3。

图1 数显式电感测微仪

1—数字表;2—测量功能选择开关;3—量程转换开关;

4—放大倍数调整旋钮;5—零位调整旋钮;6—测头

4 计量性能要求

4.1 零位平衡

应符合表1中的要求。

4.2 测力

测力应在设计规定值的80%~120%以内。

4.3 响应时间

应不超过表1中的要求。
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