
书书书

犐犆犛１１．０６０．１０
犆３３

中华人民共和国医药行业标准

犢犢／犜０６３２—２００８

牙齿漂白材料

过氧化物含量的测定方法

犇犲狀狋犪犾犫犾犲犪犮犺犿犪狋犲狉犻犪犾狊—
犜犲狊狋犿犲狋犺狅犱狅犳狆犲狉犻狅狓犻犱犲犮狅犿狆狅狀犲狀狋

２００８０４２５发布 ２００９０６０１实施

国家食品药品监督管理局 发 布



书书书

前　　言

　　本标准由国家食品药品监督管理局提出。

本标准由全国口腔材料和器械设备标准化技术委员会归口。

本标准由国家食品药品监督管理局北大医疗器械质量监督检验中心起草。

本标准主要起草人：郑睿、杨林、张研。
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牙齿漂白材料

过氧化物含量的测定方法

１　范围

本标准规定了牙齿漂白材料及其他具有牙齿漂白功效制品中的过氧化物（过氧化氢、过氧化脲）含

量的测定方法。

本标准适用于牙齿漂白材料及其他具有牙齿漂白功效制品中的过氧化物（过氧化氢、过氧化脲）含

量的测定方法。

２　方法

２．１　设备

２．１．１　电子天平（０．０００１ｇ）。

２．１．２　磁力搅拌器及搅拌子。

２．１．３　烘箱（±１℃）。

２．２　试剂

２．２．１　冰乙酸，分析级。

２．２．２　碘化钾，分析级。

２．２．３　钼酸铵（ＴＳ），１０％（质量分数）。

２．２．４　硫代硫酸钠标准溶液，０．１ｍｏｌ／Ｌ。

２．２．５　淀粉，０．５％（质量分数）。

２．３　步骤

２．３．１　配制０．１犿狅犾／犔硫代硫酸钠标准溶液

２．３．１．１　配制

称取２６ｇ硫代硫酸钠（Ｎａ２Ｓ２Ｏ３·５Ｈ２Ｏ）或１６ｇ无水硫代硫酸钠（Ｎａ２Ｓ２Ｏ３）］，溶于１０００ｍＬ水

中，缓慢煮沸，保持１０ｍｉｎ，冷却。放置两周后过滤待标定。

２．３．１．２　标定

称取经１２０℃烘至恒重的基准重铬酸钾０．１５ｇ（精确至０．０００１ｇ），置于５００ｍＬ碘量瓶中。加入

２５ｍＬ去离子水使其溶解，再加入２ｇ碘化钾及２０ｍＬ２０％的硫酸溶液，摇匀，于暗处放置１０ｍｉｎ。加

入１５０ｍＬ去离子水冲洗瓶壁及瓶口，用２．３．１．１所述配制的０．１ｍｏｌ／Ｌ的硫代硫酸钠溶液滴定。近

终点时加入３ｍＬ淀粉指示剂（５ｇ／Ｌ），继续滴定直至溶液由蓝色变为绿色。同时做空白试验。标定好

的溶液置于阴凉处，超过３个月需重新标定。

２．３．１．３　计算

犮（Ｎａ２Ｓ２Ｏ３）＝
犿

（犞１－犞２）×０．０４９０３
　………………………… （１）

式中：

犮（Ｎａ２Ｓ２Ｏ３）———硫代硫酸钠标准溶液的浓度，单位为摩尔每升（ｍｏｌ／Ｌ）；

犿———重铬酸钾的质量，单位为克（ｇ）；

犞１———硫代硫酸钠标准溶液的用量，单位为毫升（ｍＬ）；
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